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ROMÂNĂ

Utilizarea prevăzută
AUTION EYE Sheath Solution este o soluţie de acoperire destinată utilizării cu AI-4510, care are 
drept scop măsurarea cantitativă şi semi-cantitativă a unor markeri fiziologici ai urinei. A se utiliza 
exclusiv pentru diagnostic in vitro şi în scop profesional.

Metodologie
AUTION EYE Sheath Solution este o soluţie pentru reglarea indicelui de refracţie şi nivelului pH-
ului.

Compoziţie
AUTION EYE Sheath Solution
Soluţie-tampon şi conservant

Avertismente şi precauţii
1. A nu se utiliza niciodată pe corpul uman.
2. Performanţa nu poate fi garantată în cazul utilizării în alte scopuri sau prin alte metode decât 

cele specificate în acest prospect însoţitor.
3. Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie manualul de utilizare a AI-4510 pentru instrumentul dedicat.
<Precauţii privind manipularea>
1. Numai pentru uz profesional.
2. Purtaţi întotdeauna echipament personal de protecţie atunci când lucraţi la sau cu 

AUTION EYE Sheath Solution. Evitaţi contactul direct al reactivului cu corpul. Acesta poate 
provoca iritaţii ale ochilor, pielii şi membranelor mucoase.

3. La deschidere, aveţi grijă să nu împroşcaţi soluţia.
4. În cazul contactului accidental cu reactivul, clătiţi imediat pielea cu apă din abundenţă.
5. În cazul contactului soluţiei cu ochii, clătiţi imediat cu apă din abundenţă. Consultaţi imediat un 

medic.
6. În cazul înghiţirii, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
<Precauţii de utilizare>
1. Nu utilizaţi AUTION EYE Sheath Solution după depăşirea datei de expirare.
2. Evaporarea umidităţii poate creşte concentraţia de reactiv. Sigilaţi bine capacul în vederea 

depozitării. Depozitarea incorectă ar putea reduce performanţa specifică.
3. Evitaţi pătrunderea microbilor sau prafului după deschidere.
4. Utilizaţi complet reactivul din recipient. Nu amestecaţi soluţia cu reactivul din alt recipient chiar 

dacă au acelaşi număr de lot.

Procedura
1. Consultaţi manualul de utilizare a AI-4510 pentru instrucţiuni privind analizarea urinei folosind 

AUTION EYE Sheath Solution. 
2. Eliminaţi recipientul după epuizarea reactivului. A nu se reutiliza recipientul.

Depozitarea şi stabilitatea
1. Depozitarea

A nu se expune la lumina directă a soarelui. Depozitaţi produsul în cutie, la temperaturi 
cuprinse între 2 şi 35 °C. (A nu se congela.)

2. Data de expirare
Data de expirare este tipărită pe eticheta de pe cutie.

3. Perioada de valabilitate după deschidere
Utilizaţi reactivul în decurs de 30 de zile de la deschiderea recipientului.

Caracteristicile de performanţă şi limitările metodei
1. AUTION EYE Sheath Solution este destinat exclusiv utilizării cu instrumentul şi reactivii 

specifici. A nu se utiliza cu alte sisteme.
2. A nu se utiliza în alte scopuri decât pentru analiza specimenelor în conformitate cu 

specificaţiile aferente AI-4510.

Procedura de eliminare
AUTION EYE Sheath Solution nu conţine substanţe periculoase din punct de vedere biologic. A 
se elimina recipientul în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

Informaţii despre produs 
Materiale furnizate 
AUTION EYE Sheath Solution

10 l / cutie

Materiale necesare, dar nefurnizate
Consultaţi manualul de utilizare a AUTION EYE AI-4510.

AUTION EYE Sheath Solution

Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie prospectul însoţitor.
Dacă a avut loc sau este posibil să fi avut loc un incident grav legat de dispozitiv, vă rugăm să 
îl raportați direct producătorului sau prin intermediul reprezentantului autorizat și autorității dvs. 
locale de reglementare.

✤

✤

Date de contact pentru asistenţă tehnică


